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De´tection US automatique de micro-emboles par des techniques de
pre´dictions line´aires synchrones
J.-M. Girault1, S. Me´nigot1, L. Dreibine1 et N. Meziati1
1 U930 ”Imagerie et cerveau”, Hoˆpital Bretonneau 10 Bd Tonnelle´ 37032 Tours, jean-marc.girault@univ-tours.fr
La de´tection des micro-emboles ce´re´braux est d’une importance cruciale pour pre´venir les accidents
vasculaires ce´re´braux ische´miques. Les techniques de de´tection standard imple´mente´es dans la plupart
des syste`mes Doppler transcraˆniens sont base´es sur une de´tection e´nerge´tique a` seuil constant. Ce seuil
peut eˆtre re´gle´ statistiquement dans une phase d’apprentissage pre´ce´dent l’examen clinique.
En supposant que le signal Doppler est cyclostationnaire, nous proposons une de´tection synchrone
pre´dictive (rupture de mode`les AR). Ces techniques ont e´te´ compare´es aux techniques existantes a` partir
de simulations et de signaux re´els. Pour les simulations, la technique standard de´tecte 60% de micro-
emboles alors que la meilleure technique que nous proposons de´tecte 97% de micro-emboles pour une
probabilite´ de fausse alarme de 0%. Pour les signaux re´els, la technique standard de´tecte 67% de micro-
emboles alors que la meilleure de nos techniques de´tecte 100% des micro-emboles pour une fausse alarme
de 0%.
Ces techniques de de´tections synchrones pre´dictives ouvrent de nouvelles pistes pour la de´tection temps
re´el des micro-emboles.
1 Introduction
Les accidents vasculaires ce´re´braux (AVC) et plus
particulie`rement les embolies ce´re´brales repre´sentent
plus des deux tiers des attaques ische´miques. Les em-
bolies correspondent a` la migration d’un corps inso-
luble (e´trangers a` la circulation normale) dans le cir-
cuit arte´riel qu’ils peuvent bloquer. La de´tection des
micro-emboles est importante surtout lorsqu’il s’agit de
pre´venir les AVC, trouver les causes embolige`nes et va-
lider l’efficacite´ d’un traitement.
Le syste`me Doppler Transcraˆnien ultrasonore (DTC)
est la technique la plus utilise´e pour de´tecter et compter
les micro-emboles ce´re´braux [1]. Cette technique stan-
dard semble eˆtre suffisante pour de´tecter la plupart
des e´ve´nements micro-emboliques. Toutefois durant cer-
tains examens cliniques, les professionnels observent oc-
casionnellement des signatures micro-emboliques non-
de´tecte´es par le syste`me DCT.
La signature ultrasonore micro-embolique est un si-
gnal impre´visible, transitoire et de haute intensite´ su-
perpose´ au signal Doppler re´trodiffuse´ par le sang. La
de´tection des micro-emboles doit donc eˆtre base´e sur le
calcul de l’e´nergie du signal. En supposant que le si-
gnal Doppler est cyclostationnaire [2, 5], nous suppo-
sons que l’e´nergie est statistiquement pe´riodique. De
plus, en supposant que les signatures de hautes in-
tensite´s sont des e´ve´nements impre´dictibles, nous sup-
posons implicitement que les techniques de pre´diction
line´aire sont adapte´es a` la de´tection de micro-emboles.
L’utilisation conjointe de techniques synchrones et de
techniques base´es sur la pre´diction line´aire pourrait de-
venir les fondations de nouvelles techniques permet-
tant la de´tection de tre`s petits micro-emboles. En com-
parant pe´riodiquement les valeurs des parame`tres au-
tore´gressifs et l’erreur de pre´diction (a` diffe´rents ins-
tants du cycle cardiaque), il est possible de de´tecter
la pre´sence d’e´ve´nements non-pe´riodiques comme les
micro-emboles.
Figure 1 – DTC Atys Me´dical, Lyon
2 Mate´riels et Me´thodes
2.1 Mate´riels
Le syste`me DCT (voir la figure(1)) mesure la vi-
tesse du flux sanguin des arte`res ce´re´brales a` l’aide
d’une sonde ultrasonore pulse´e (2MHz). Parce que l’os
du craˆne re´duit la puissance ultrasonore transmise, les
enregistrements sont re´alise´s dans la re´gion temporale.
Le signal Doppler embolique est mode´lise´ en utili-
sant la me´thode propose´e par Girault et al [3]. Dans la
plupart des cas, le seuil de de´tection est choisi de telle
fac¸on que l’e´nergie du micro-embole soit juste supe´rieure
a` celle renvoye´e par le sang de´pourvu de micro-embole.
Ce seuil est calcule´ lors d’une phase pre´liminaire d’en-
viron une minute. Les enregistrements de 30 minutes
sont de´coupe´s en 6 enregistrements de 5 minutes. La
de´tection audio qui constitue notre ”Gold standard” s’en
voit facilite´e.
Les signaux in vivo proviennent de patients ayant
des ste´noses carotidiennes de stade IV. Les signaux sont
e´coute´s et le sonogramme correspondant est visualise´ en
meˆme temps.
Spectrogramme et énergie instantananée de signaux micro−emboliques Doppler synthétiques
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Figure 2 – De´tection avec un seuil constant :
spectrogramme (haut) et e´nergie instantane´e (bas).
2.2 Protocoles
Les signatures micro-emboliques sont de´tecte´es a`
l’aide d’un test binaire. Si l’information de de´cision
ID(t) qui correspond a` l’e´nergie instantane´e dans notre
cas, est plus grande que le seuil λ, alors un micro-embole
est de´tecte´ (hypothe`se H1), autrement aucun micro-
embole n’est de´tecte´ (hypothe`se H0). D’un point de vue
formel, le test s’e´crit :
H1
ID(t) ≷ λ (1)
H0
Les me´thodes que nous proposons ne´cessites une phase
pre´liminaire de re´glage d’une minute durant laquelle les
seuils statistiques sont e´value´es. Les seuils sont ensuite
mis a` jour durant le reste de l’examen.
2.3 De´tection automatique standard et
Gold standard
La de´tection automatique standard est base´e sur
le calcul a` court terme de l’e´nergie. L’information de
de´cision ID(t) est identique a` celle utilise´e dans les ap-
pareils commerciaux :
– soit il s’agit de la puissance moyenne ID1(t) :
ID1(t) = P (t, f)
∣∣∣
f
; (2)
– soit il s’agit de la puissance maximale :
ID2(t) = max (P (t, f))|f ; (3)
P (t, f) est le spectrogramme du signal x(t) de´finit
comme suit :
P (t, f) =
∣∣∣∣
∫ +∞
−∞
x(τ)g∗(t − τ)e−j2πfτdτ
∣∣∣∣
2
, (4)
ou` g(t) est une feneˆtre d’apodisation qui re´duit l’in-
fluence du bruit et ou` ∗ denote la conjugaison complexe.
1. En raison de la nature ale´atoire du signal Dop-
pler et du the´ore`me limite central, l’e´nergie du si-
gnal Doppler peut eˆtre conside´re´e comme une va-
riable ale´atoire Gaussienne N(μ, σ2) ou` μ et σ sont
respectivement la moyenne et l’e´cart-type. L’hy-
pothe`se pour le test binaire est H0.
2. Si nous supposons qu’un patient produit un seul
type de micro-embole dont la taille est constante
(par exemple 100μm), l’e´nergie du signal micro-
embolic peut eˆtre conside´re´e a` son tour comme
une variable ale´atoire Gaussienne N(μe, σ2e), ou` μe
et σe sont respectivement la moyenne et l’e´cart-
type. Ce cas de figure correspondant a` l’hypothe`se
H1 n’est pas re´aliste mais contribue a` simplifier le
raisonnement de la de´tection.
D’un point de vue pratique, μe n’est pas connue et doit
eˆtre choisie empiriquement ou bien statistiquement. La
valeur du seuil λ est donc choisie juste au-dessus de la
valeur de l’e´nergie statistiquement la plus intense (voir
la figure(2)). Cette valeur est obtenue durant une phase
de re´glage d’une minute pre´ce´dent la phase d’enregistre-
ment. L’instant dans le cycle cardiaque, ou` est de´tecte´
le maximum, est statistiquement toujours pre´sent du-
rant la phase de systole ce qui corrobore les connais-
sances a priori sur le signal Doppler sanguin. Toute-
fois la valeur de ce maximum est patient-de´pend. Afin
d’obtenir une probabilite´ de fausse alarme la plus petite
possible, le seuil doit eˆtre choisi juste au-dessus de la
valeur la plus intense de l’e´nergie intra-individuelle ob-
tenue durant la totalite´ de l’examen. Notez que ce choix
interdit la de´tection des micro-emboles dont l’e´nergie est
infe´rieure a` la valeur systolique la plus intense (voir la
figure(2)).
Le Gold standard est la technique la plus ancienne.
Elle correspond a` l’e´coute du signal Doppler par le pra-
ticien hospitalier pendant 30 minutes. Cette une taˆche
ingrate qui est moins fiable vers la fin de l’examen, le
clinicien fatigue´ e´tant moins vigilant. Elle n’est plus pra-
tique´e aujourd’hui en routine clinique, elle est avanta-
geusement remplace´e par les syste`mes de de´tection de
micro-emboles automatiques. Aujourd’hui peu de tech-
niques rivalisent avec le Gold standard. Toutefois, cette
ve´rification est indispensable lors de la mise au point
de nouvelle technique. Ce Gold standard posse`de des
limitations intrinse`ques lie´es au fait que notre syste`me
d’audition de perc¸oit pas toujours la pre´sence de micro-
emboles (voir la figure(2)), la mise en place de tech-
niques qui de´tectent ces e´ve´nements inaudibles sont at-
tendues.
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Figure 3 – Sche´ma de principe du de´tecteur
synchrone.
2.4 De´tection synchrone pre´dictive
2.4.1 Mode´lisation Autoregressive
Contrairement aux me´thodes de de´tection de micro-
emboles usuelles, la mode´lisation parame´trique au-
tore´gressive (AR) consiste a` travailler non pas direc-
tement sur le signal mais sur un mode`le. Ce signal
AR re´sulte d’une combinaison line´aire entre les valeurs
passe´es du signal e´tudie´.
Conside´rons une version discrete du signal Dop-
pler complexe x(n) = x(t = nTe) e´chantillonne´ a` la
fre´quence 1/Te et supposons un mode`le a` l’ordre p, le
signal AR s’e´crit :
x(n) = −
p∑
i=1
ai(n)x(n − i) + η(n) (5)
ou` les ai(n) sont les coefficients complexes de´finissant
le mode`le AR, p est l’ordre du mode`le (nombre de c
coefficients) and η(n) est un bruit complexe. Un test sur
l’ordre optimal conduit a` un ordre p = 2. Pour simplifier
l’e´criture, nous pouvons reformuler l’e´quation (5) sous
forme vectorielle :
x(n) = ϕT (n)θ(n) + η(n) (6)
ou`
ϕTn = [−x(n − 1),−x(n − 2)]
θ(n) = [a1(n), a2(n)]T
Le vecteur θˆ(n) est une estimation du vecteur θ(n).
Cette estimation peut eˆtre obtenue en utilisant la
me´thode des moindres carre´s re´cursifs (RLS-λ) avec fac-
teur d’oubli qui minimise l’erreur de pre´diction ε(n) :
ε(n) = x(n)− xˆ(n) (7)
La mise a` jour des parame`tres est obtenue en
ponde´rant l’erreur de pre´diction par un facteur d’ou-
bli λ. L’utilisation d’un facteur d’oubli est e´quivalente a`
l’utilisation d’une feneˆtre glissante exponentielle. La lon-
gueur de cette feneˆtre indique le nombre de points qui
sont effectivement pris en compte dans le calcul des pa-
rame`tres. Par exemple un facteur d’oubli de 0.95 indique
que les 20 derniers e´chantillons ont e´te´ pris en compte.
Cette me´thode adaptative e´value les parame`tres opti-
maux en minimisant la fonction de couˆt suivante :
Jk =
k∑
n=1
λk−n (x(n)− xˆ(n))2 (8)
ou` en pratique 0.80 < λ < 1 et k est l’e´chantillon cou-
rant.
L’algorithme adaptatif est donne´ par [3] :
Pn =
Pn−1
λ
(
1− Pn−1φnφ
T
nPPn − 1
λ + φTnPn−1φn
)
εn = xn − φTn θˆn−1
θˆn = θˆn−1 + Pnθnεn
ou` θˆ est le vecteur parame`tre estime´, Pn est le gain,
φn est le vecteur d’observation et εn est l’erreur de
pre´dicrtion.
L’erreur de pre´diction tend en probabilite´ vers un
bruit blanc quand le nombre d’observations tend vers
l’infini. Puisque la fonction d’autocorre´lation (FA) d’un
bruit blanc est nulle partout sauf pour le de´lais (n = 0)
(Dirac), la fonction d’autocorre´lation est un descripteur
qui indique la qualite´ de la mode´lisation. La fonction
d’autocorre´lation est de´finit par :
Γεε(n) =
+∞∑
m=−∞
ε(m)ε∗(m − n) (9)
Si le micro-embole est un e´ve´nement impre´visible, alors
son apparition dans le signal Doppler devrait perturber
sa mode´lisation. L’erreur de pre´diction ne devrait plus
eˆtre blanche et la fonction d’autocrre´lation ne devrait
plus eˆtre une fonction Dirac. Suivre par exemple la va-
leur de la fonction d’autocorre´lation a` un de´lais diffe´rent
de ze´ro, la valeur un par exemple devrait indiquer la
pre´sence d’un micro-embole.
D’autre part si nous comparons de fac¸on cyclique
les parame`tres θˆ(n) a` un seuil adaptative statistique,
alors il devrait eˆtre possible de de´tecter des e´ve´nements
jusqu’alors inde´dectable. Tout le secret re´side dans le
calcul de ce seuil. Ce seuil cyclique est calcule´ a` partir
de statistiques issues d’une base de donne´es de vecteurs
parame`tres. Cette base de donne´es est constitue´e lors
d’une phase d’entraˆınement, phase de re´glage d’une mi-
nute avant l’enregistrement.
Finalement deux types d’information de de´cision
peuvent eˆtre conside´re´s :
– celui base´ sur l’autocorre´lation de l’erreur de
pre´diction synchronise´e :
ID4(t) = ‖Γsεε(n)‖ ; (10)
– celui base´ sur le vecteur parame`tre synchronise´
θˆs(n)
ID5(t) = θˆs(n); (11)
Finalement le test re´alise´ est :
H1
ID(t) ≷ λ(t), (12)
H0
ou` le seuil est cette fois variant dans le temps, c’est un
seuil adaptatif λ(t). La valeur de ce seuil est obtenu
a` partir de l’analyse statistique de la base de donne´es
pre´alablement constitue´e et mise a` jour durant l’exa-
men :
λ(t) = μ(t) + βσ(t) (13)
ou` β est une constante a` re´gler en fonction du taux de
de´tection voulu.
Figure 4 – Parame`tres AR synchronise´s (haut et
milieu) et autocorre´lation de l’erreur de pre´diction
synchonise´e (bas) avec leurs seuils adaptatifs.
3 Re´sultats & Discussions
3.1 Comparaison des Simulations
Un de´tecteur ide´al est un de´tecteur qui fournit 100%
de de´tection et 0% de fausse alarme. Ici, nous avons re´gle´
le seuil de de´tection (β = 3.8) afin d’obtenir un taux
de de´tection de 100%. La technique standard, pour un
taux de de´tection fixe´ a` 100% par rapport au Gold stan-
dard, procure un taux de fausse alarme de 32 %. La nou-
velle technique de de´tection synchrone pre´dictive peut
atteindre un taux de fausse alarme de 5.8% avec l’er-
reur de pre´diction synchrone et un taux de 7.5% pour
les parame`tres. C’est le de´tecteur synchrone base´ sur
l’autocorre´lation de l’erreur qui procure les meilleures
performances. Notez que pour les parame`tres synchro-
nise´s, le seuil est variant dans le temps ce qui semble
moins e´vident pour la me´thode base´e sur l’erreur de
pre´diction. Cette remarque semble cohe´rente puisque
l’erreur re´sulte de la diffe´rence entre le signal Doppler
et sa version synthe´tique. Si les deux signaux sont cy-
clostationnaires, leur diffe´rence est stationnaire.
Lorsque nous fixons le taux de fausse alarme a` ze´ro,
le taux de de´tection de la technique standard est de 60%
alors que celui de la technique synchrone pre´dictive est
de 97%.
Dans le cas de signaux simule´s, tous les signaux in-
audibles ont e´te´ de´tecte´s par la me´thodes synchrones
pre´dictives, alors que le Gold standard et la technique
de de´tection automatique standard restent insensibles.
3.2 Comparaison avec des signaux In
vivo
Ici, le seuil a e´te´ choisi pour un taux de fausse
alarme nul. A partir des examens cliniques, la tech-
nique automatique standard de´tecte seulement 67% des
micro-emboles par rapport au Gold standard. Le nou-
veau de´tecteur synchrone pre´dictif permet d’atteindre
les 100% de micro-emboles attendus.
Notre de´tecteur posse`de un fort potentiel pour
de´tecter les plus petits micro-emboles jusqu’alors
inde´celable mais aussi le potentiel de de´tecter beaucoup
plus d’arte´facts. C’est sur ce dernier que nous focalisons
nos recherches actuelles.
Gold standard SP
standard a1 erreur
embole
de´tection (%) 100 100 100 100
fausse alarme
taux (%) 0 32.37 7.49 5.80
Table 1 – Comparaison des techniques : standard,
Gold standard, synchrones pre´dictives (SP) pour a1 et
la fonction d’autocorre´lation pour 9 signaux
synthe´tiques
Gold standard SP
standard
embole
detection (%) 100 67 100
fausse alarme
de´tection (%) 0 0 0
Table 2 – Comparaison des techniques : standard,
Gold standard, synchrones pre´dictives (SP) -
autocorre´lation pour des signaux in vivo.
4 Conclusion
Le nouveau de´tecteur synchrone pre´dictif posse`de de
fortes potentialite´s pour de´tecter des micro-e´ve´nements
sur-e´nerge´tiques. Il permet de fac¸on automatique de
de´tecter ce que l’e´coute permet de de´tecter. Il permet
aussi de de´tecter ce que notre syste`me auditif ne permet
plus de de´tecter. Un nouveau Gold standard est alors at-
tendu, mais une phase de validation clinique lourde doit
eˆtre engage´e.
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